
ภัทรินทร์ จันทวรรณโณ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 

กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

  มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านที่ 5 ความปลอดภัย 



หัวข้อ 
1.   การจดัการดา้นความปลอดภยั 10 เปอร์เซ็นต ์

2.   กฎ ระเบียบ มาตรฐานหรือคู่มือดา้นความปลอดภยัในการท างาน 5 เปอร์เซ็นต ์

3.   การอบรมบุคลากร 10 เปอร์เซ็นต ์

4.   สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยัในการท างานตามปัจจยัเส่ียงของบุคลากร 15 เปอร์เซ็นต ์

5.   การจดัการแบบแปลนแผนผงังานระบบวิศวกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง 5 เปอร์เซ็นต ์

6.   การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบทางวิศวกรรมของหอ้งท่ีให้ 
      บริการทางการแพทยท่ี์ส าคญั 

10 เปอร์เซ็นต ์

7.   คุณภาพของระบบไฟฟ้า 10 เปอร์เซ็นต ์

8.   การจดัการระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 15 เปอร์เซ็นต ์

9.   ระบบก๊าซทางการแพทย ์ 15 เปอร์เซ็นต ์

10. พื้นท่ีก าเนิดรังสี 5 เปอร์เซ็นต ์
กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 

  มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  ด้านที่ 5 ความปลอดภัย 



5.1 การจัดการด้านความปลอดภัย (๑๐%)   

 ระบบการจัดการงานด้านความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรม 
ประกอบด้วย ผู้ รับผิดชอบหรือคณะท างานที่ท าหน้าที่
รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยของโรงพยาบาล นโยบาย
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ที่ครอบคลุมลักษณะงานตามความเสี่ยงของบุคลากร
ในโรงพยาบาล มีแผนงาน งบประมาณ  ติดตามประเมินผล 
รายงานผลการทบทวนการด าเนินงานด้านความความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
ประจ าปี อย่างต่อเนื่อง 

ผูรั้บผดิชอบ 

นโยบาย 

แผนงาน/
งบประมาณ 

ติดตาม
ประเมินผล 

ทบทวน 

ความปลอดภยั 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.1 การจัดการด้านความปลอดภัย (๑๐%)   

5.1.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานที่ท าหน้าที่

รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยความปลอดภัย อาชีวอ

นามัย และสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 

5.1.2 จัดให้มีนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างานของโรงพยาบาล 

5.1.3 จัดให้มีแผนงาน งบประมาณ  ติดตามประเมินผล 

รายงานผลการทบทวนการด าเนินงานด้านความความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

ประจ าปี 

ผูร้ับผิดชอบ 

นโยบาย 

แผนงาน/

งบประมาณ 

ติดตาม

ประเมินผล 

ทบทวน 

เอกสาร 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.1.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านความความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 

0 คะแนน 
ไม่มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างาน ฯ ที่มีการก าหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบที่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร 

0.5 
คะแนน 

มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างาน ฯ ที่มีการก าหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบที่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร แต่ไม่ได้ลงนามโดยผู้บริหาร

ปัจจุบันหรือไม่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 

1 คะแนน 

มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างาน ฯ ที่มีการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยผู้บริหารปัจจุบันและมี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.1.2 จัดให้มีนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานของโรงพยาบาล 

0 
คะแนน 

ไม่มีนโยบาย ฯ ที่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร 

0.5 
คะแนน 

มีนโยบายฯ ที่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร ลงนามโดย

ผู้บริหารปัจจุบันแต่ไม่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่าง

ทั่วถึง 

1 
คะแนน 

มีนโยบาย ฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรทีล่งนามโดย
ผู้บริหารปัจจุบันและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่าง
ทั่วถึง 

ความ

ปลอดภยั 

อาชีว 

อนามยั 

 

นโยบาย 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.1.3 จัดให้มีแผนงาน งบประมาณ การติดตามประเมินผล รายงานผลการทบทวนการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยประจ าปี  

แผนงาน 

ติดตาม 

ทบทวน 

0 
คะแนน 

ไม่มีแผนงาน งบประมาณ  การติดตามประเมินผล รายงานผล
การทบทวนการด า เนินงานด้ านความความปลอดภัย          
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานประจ าปี 

0.5 
คะแนน 

มีแผนงาน งบประมาณ  แต่ไม่มีการติดตามประเมินผล หรือ
รายงานผลการทบทวนการด าเนินงานด้านความความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานประจ าปีที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร 

1 
คะแนน 

มีแผนงาน งบประมาณ  มีการติดตามประเมินผล หรือรายงาน
ผลการทบทวนการด า เนินงานด้านความความปลอดภัย           
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานประจ าปีที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.2 กฎ ระเบียบ มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการท างาน (๕ %)    

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 

มีกฎ ระเบียบ มาตรฐาน หรือคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการ

ท างาน ที่เกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง เสียงดัง สารเคมี ยาเคมีบ าบัด 

รังสี  สารกัมมันตรังสี  มูลฝอยอัตราย มูลฝอยติดเชื้อ สถานที่อับอากาศ 

ระบบวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและอื่น ๆ ตามความปัจจัยเสี่ยงที่มี ตาม

บริบทของโรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรภายใน

และเอกชนที่เข้ามาปฏิบัติงาน รับจ้าง จัดหา ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง

งานระบบต่าง ๆ ภายในพื้นที่โรงพยาบาล และมีมาตรการหรือแผน

รองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตามปัจจัยเสี่ยงที่มีตามบริบทของโรงพยาบาล 

ที่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาชีพ มีระบบควบคุม ก ากับ  

ติดตามประเมินผล และทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง 



5.2.1 จัดให้มีกฎ ระเบียบ มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการท างาน 
เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล 

0 
คะแนน 

ไมมี่กฎ ระเบียบ มาตรฐาน  หรือคูมื่อปฏิบติัเพ่ือความปลอดภยั

ในการท างาน 
0.5 

คะแนน 
มีกฎ ระเบียบ มาตรฐาน หรือคูมื่อปฏิบติัเพ่ือความปลอดภยัใน

การท างาน  ไมค่รบทุกดา้น  

1 
คะแนน 

มีกฎ ระเบียบ มาตรฐาน หรือคูมื่อปฏิบติัเพ่ือความปลอดภยั 

ส าหรับบุคลากรภายในโรงพยาบาลและเอกชน ครบทุกดา้น  

รายการการปฏิบติังานท่ีมีความเส่ียง 

 ดา้นวิศวกรรม 

 งานตามสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ 



5.2.2 จัดท ามาตรการหรือแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตามปัจจัยเสี่ยงของโรงพยาบาล  

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 

0 คะแนน 
ไม่มีมาตรการหรือแผนรองรับกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

0.5 
คะแนน 

มีมาตรการหรือแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแต่
มีไม่ครบตามปัจจัยเสี่ยงของโรงพยาบาล 

1 คะแนน 
มีมาตรการหรือแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ครบตามปัจจัยเสี่ยงของโรงพยาบาล 



5.2.3 มีวิธีการควบคุม ก ากับ  ติดตามประเมินผล การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ มาตรฐานหรือคู่มอืความปลอดภัยในการ
ท างาน มาตรการหรือแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีการทบทวน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งอย่างต่อเนื่อง 

0 คะแนน ไม่มีวิธีการควบคุม ก ากับ  ติดตามประเมินผล การปฏิบัติ ฯ 

0.5 คะแนน 
มีวิธีการควบคุม ก ากับ  ติดตามประเมินผล การปฏิบัติ ฯ แต่ไม่มีการทบทวนอย่าง
ต่อเนื่องหรือไม่มีเอกสารหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร 

1 คะแนน 
มีวิธีการควบคุม ก ากับ  ติดตามประเมินผล การปฏิบัติตาม ฯ  การทบทวนที่มีเอกสาร
หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 





5.3 การอบรมบุคลากร  (10%) 

มีการฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยใน
การท างานของโรงพยาบาล และการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับกฎหมาย ให้กับบุคลากรทุกระดับ มี
การฝึกอบรมให้มีความรู้เฉพาะด้านตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น .  .  . 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 

.  .  . การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมที่มี
ความเสี่ยงสูงหรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
ด้วยวิธี on the job training หรือส่งอบรมภายนอก 
โดยมีแผนการทบทวนความรู้ตามระยะเวลาที่
เหมาะสม 



5.3 การอบรมบุคลากร  (10%) 

5.3.1 มีการอบรมหรือให้ความรู้บุคลากรทุกระดับตามช่องทาง
การสื่อสารที่เหมาะสมและทั่วถึง เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ คู่มือความ
ปลอดภัยในการท างานของโรงพยาบาล และมีการทบทวนความรู้
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
5.3.2 มีการฝึกอบรมให้ความรู้ เฉพาะด้านของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานในระบบวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูง 
หรือลักษณะงานอื่นที่มีความเสี่ยง ตามบริบทของโรงพยาบาล 
โดยวิธี on the job training หรือส่งอบรมภายนอก 

กฎ ระเบียบ คู่มือ
ความปลอดภัยใน
การท างานของ
โรงพยาบาล     วิศวกรรม/ลักษณะงานอื่นที่มคีวามเส่ียง 

     วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล    
      ความร้อน แสง เสียง สารเคมี 

 



5.3.1 มีการอบรมหรือให้ความรู้บุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ คู่มือความปลอดภัยในการท างานของ
โรงพยาบาลตามช่องทางการสือ่สารที่เหมาะสมและทัว่ถึง และมีการทบทวนความรู้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

0 คะแนน ไมม่ีการอบรมหรือให้ความรู้ ฯ 

0.5 คะแนน 
มีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้บุคลากรทุกระดับ ฯ ตามช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสมและทัว่ถึง แต่ไม่มีการทบทวนความรู้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

1 คะแนน 
มีการฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรบุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ คู่มือ
ความปลอดภัยในการท างานของโรงพยาบาลตามชอ่งทางการสื่อสารที่
เหมาะสมและทั่วถึง มีการทบทวนความรู้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 







5.3.2  มีการฝึกอบรมให้ความรู้เฉพาะด้านของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานในระบบวิศวกรรมที่
มีความเสี่ยงสูง หรือลักษณะงานอื่นที่มีความเสี่ยงตามบริบทของโรงพยาบาล โดยวิธี on the job 

training หรือส่งอบรมภายนอก และมีการติดตามประเมินผลและทบทวนความรู้อย่างต่อเนื่อง 

0 ไม่มีฝึกอบรม ฯ 
0.5 

คะแนน 
มีการฝึกอบรม ฯ แต่ไม่มีการติดตามประเมินผลหรือ
ทบทวนความรู้อย่างต่อเนื่อง 

1 
คะแนน 

มีการฝึกอบรม ฯ ทบทวนความรู้อย่างต่อเนื่องและมี
เอกสารหลักฐานการติดตามประเมินผลทีเ่ป็นลาย
ลักษณ์อักษร  



5.4 สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการท างานตามปัจจัยเสี่ยงของบุคลากร (15%) 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 

มีการตรวจวัด ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการท างาน
ของบุคลากรตามปัจจัยเสี่ยงของลักษณะงานเช่น  ความร้อน เสียงดัง รังสีชนิดก่อ
ไอออน สารเคมีอันตราย สิ่งคุกคามทางชีวภาพ และมีการค้นหา ตรวจวัด 
ประเมินความเสี่ยงในระบบวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบ
ปรับและระบายอากาศ ระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบไอน้ า ระบบลิฟต์ ระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย และระบบสุขาภิบาล เพื่อให้ระบบมีความเพียงพอ   
              พร้อมใช้ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 



5.4 สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการท างานตามปัจจัยเสี่ยงของบุคลากร (15%) 

5.4.1 จัดให้มีการตรวจวัดหรือประเมินสภาพแวดล้อมในการท างานตามปัจจัยเสี่ยงของบุคลากร  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5.4.2 จัดให้มีการตรวจสุขภาพของบุคลากรที่ท างานเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5.4.3 มีการตรวจสอบ ประเมิน ค้นหาความเสี่ยงในระบบวิศวกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูง   
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5.4.4 มีแผนการตรวจสอบ ทดสอบ และบ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ในระบบวิศวกรรมที่มีความ
เสี่ยงสูงตามก าหนด อย่างต่อเนื่อง 
5.4.5 มีแนวปฏิบัติฉุกเฉินเมื่อระบบทางด้านวิศวกรรมความเสี่ยงสูง อาทิ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบก๊าซ
ทางการแพทย์ ระบบสุขาภิบาลหรือระบบอื่นตามบริบทของโรงพยาบาล ไม่สามารถใช้งานได้ 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.4.1 จัดให้มีการตรวจวัดหรือประเมินสภาพแวดล้อมในการท างานตามปัจจัยเสี่ยงของบุคลากร  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 

0 คะแนน 
ไม่มีการตรวจวัดหรือประเมินสภาพแวดล้อมในการท างานตามปัจจัยเสี่ยง
ของบุคลากร 

0.5 คะแนน 
มีตรวจวัดหรือประเมินสภาพแวดล้อมในการท างานตามปัจจัยเสี่ยงของบุคลากร 
แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานรายงานผลที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

1 คะแนน 
มีตรวจวัดหรือประเมินสภาพแวดล้อมในการท างานตามปัจจัยเสี่ยงของบุคลากร 
มีเอกสารหลักฐานรายงานผลที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องทุกป ี



5.4.2 จัดให้มีการตรวจสุขภาพของบุคลากรที่ท างานเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยง  อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

0 คะแนน ไม่มีแผนการตรวจสุขภาพของบุคลากร 

0.5 คะแนน 
มีการตรวจสุขภาพของบุคลากรที่ท างานเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงแต่ไม่ครบ
ตามลักษณะงานหรือไม่มีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

1 คะแนน 
มีผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรที่ท างานเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงครบตาม
ลักษณะงานมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และด าเนินการต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี 





0 คะแนน ไม่มีการตรวจสอบ ประเมิน ค้นหาความเสี่ยงในระบบวิศวกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูง 

0.5 คะแนน 
มีการตรวจสอบ ประเมิน ค้นหาความเสี่ยงในระบบวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูงตามบริบท
ของโรงพยาบาลแต่ไม่มีรายงานผลการตรวจหรือการทบทวนผลการตรวจ 

1 คะแนน 
มีการตรวจสอบ ประเมิน ค้นหาความเสี่ยงในระบบวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูงครบถ้วน
ตามบริบทของโรงพยาบาล มีรายงานผลมีการทบทวนผลการตรวจเป็นประจ าทุกปี 

ระบบวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ระบบไฟฟ้า 
ระบบปรับและระบายอากาศ ระบบก๊าซทางการแพทย์ 
ระบบไอน้ า  ระบบลิฟต์ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย  

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 

5.4.3 มีการตรวจสอบ ประเมิน ค้นหาความเสี่ยงในระบบวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูง 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 



5.4.4 มีแผนการตรวจสอบ ทดสอบ และบ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องจักรกล  
ในระบบวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูงตามก าหนด อย่างต่อเนื่อง 

0 คะแนน 
ไม่มีแผนหรือการตรวจสอบ ทดสอบ และบ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ในระบบ
วิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสงู 

0.5 คะแนน 
มีแผนหรือมีบันทึกการตรวจสอบ ทดสอบ และบ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ในระบบ

วิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูงตามก าหนด แต่ไม่มีรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร

หรือไม่มีการด าเนินการต่อเนื่อง 

1 คะแนน 
มีแผนการตรวจสอบ ทดสอบ ทดสอบ และบ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ในระบบ
วิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสงูตามก าหนดอย่างต่อเนื่อง มีบันทึกผลการปฏิบัติหรือรายงานผล
การปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 





5.4.5 มีแนวปฏิบัติฉุกเฉินเมื่อระบบทางด้านวิศวกรรมความเสี่ยงสูง อาทิ เช่น ระบบไฟฟ้า 
ระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบสุขาภิบาลหรือระบบอื่นตามบริบทของโรงพยาบาล  

ไม่สามารถใช้งานได้ 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารแนวปฏิบัติฉุกเฉิน 

0.5 คะแนน 
มีเอกสารแนวปฏิบัติฉุกเฉินเฉพาะในด้านระบบไฟฟ้าหรือระบบก๊าซทางการแพทย ์หรือระบบ
สุขาภิบาลหรือระบบอื่นตามบริบทของโรงพยาบาลแต่ไมม่กีารประกาศใช้หรือเผยแพร่ใหก้ับทุก
หน่วยงานรับทราบหรือไมม่ีแผนการทบทวน 

1 คะแนน 
มีเอกสารแนวปฏิบัติฉุกเฉินในด้านระบบไฟฟ้า ระบบก๊าซทางการแพทย ์และระบบสุขาภิบาล มี
การประกาศใช้หรือเผยแพร่ให้กับหน่วยงานภายในรับทราบอยา่งทั่วถึงและมแีผนการทบทวนตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 





5.5 การจัดการแบบแปลนแผนผงังานระบบวิศวกรรมที่มคีวามเสี่ยงสูง (5 %) 

มีการจัดการแบบแปลนแผนผังหรือเอกสารบันทึกรายละเอียดข้อมูลของระบบทางวิศวกรรมที่มีความ
เสี่ยงสูงที่เหมาะสม เช่นระบบไฟฟ้า ระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบป้องกันอัคคีภัย 
ระบบปรับและระบายอากาศแบบรวมศูนย์ในพื้นที่ทั่วไป ระบบปรับและระบายอากาศในพื้นที่ที่มีการ
ควบคุมความดันบวกหรือลบ ระบบไอน้ า และระบบลิฟต์ หรือระบบทางวิศวกรรมอื่น ๆ ตามบริบทของ
โรงพยาบาล เพื่อใช้ในการวางแผนซ่อมบ ารุงรวมถึงการแก้ไขปรับปรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้องและมีความปลอดภัย 

5.5.1 มีแบบแปลนแผนผังหรือรายละเอียดข้อมูลของระบบทางวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูง 
5.5.2 มีระบบการจัดเก็บ ทบทวน แบบแปลนแผนผังหรือรายละเอียดข้อมูลของระบบทาง
วิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูง 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.5.1 มีแบบแปลนแผนผังหรือรายละเอียดข้อมูลของ 
ระบบทางวิศวกรรมที่มคีวามเสี่ยงสูง 

0 
คะแนน 

ไม่มีแบบแปลนแผนผังหรือเอกสารบันทึกรายละเอียดข้อมูล
ของระบบทางวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูง 

0.5 
คะแนน 

มีแปลนแผนผังหรือรายละเอียดข้อมูลของระบบทางวิศวกรรม
วิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูงแต่ไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษร 

1 
คะแนน 

มีแบบแปลนแผนผังหรือรายละเอียดข้อมูลของระบบทาง
วิศวกรรมวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูง มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่เป็นลายลักษณ์อักษร  

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.5.2 มีระบบการจัดเก็บ ทบทวน แบบแปลนแผนผังหรือรายละเอียดข้อมูลของ
ระบบทางวิศวกรรมที่มคีวามเสี่ยงสูง 

0 คะแนน 
ไม่มีระบบการจัดเก็บแบบแปลนแผนผังหรือเอกสารบันทึกรายละเอียดข้อมูลของ
ระบบทางวิศวกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูง 

0.5 คะแนน 
มีระบบการจัดเก็บแบบแปลนแผนผังหรือรายละเอียดข้อมูลของระบบทางวิศวกรรม
วิศวกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูงที่เหมาะสมแต่ไม่มีเอกสารหลักฐานบันทึกการทบทวน 
ปรับปรุงแบบแปลนแผนผังที่เป็นปัจจุบัน 

1 คะแนน 
มีระบบการจัดเก็บแบบแปลนแผนผังหรือรายละเอียดข้อมูลของระบบทางวิศวกรรม
วิศวกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูงที่เหมาะสม มีเอกสารหลักฐานบันทึกการทบทวน ปรับปรุง
แบบแปลนแผนผังให้เป็นปัจจุบัน 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.6 การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบทางวิศวกรรมของห้องท่ีให้บริการ 
ทางการแพทย์ทีส่ าคัญ (10%) 

ห้องให้บริการทางการแพทย์ที่ส าคัญเช่น ห้องผ่าตัด ห้องคลอด ห้องผู้ป่วยหนัก 
ห้องฉุกเฉิน ห้องไตเทียม ห้องหรือพื้นที่ที่ต้องมีต้องมีระบบควบคุมความดันบวกหรือลบ
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อหรือป้องกันการติดเชื้อ ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย ห้องผสมยาเคมีบ าบัด และบริเวณห้อง
ติดตั้งเครื่องท าให้ปราศจากเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ าที่ใช้ก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ (Ethylene 
oxidez ,EO) หรือห้อง พื้นที่ อื่น ๆ ตามบริบทของโรงพยาบาล ต้องจัดให้มีการ
ตรวจสอบ ทดสอบ หรือทวนสอบระบบควบคุมการท างานเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือตามข้อก าหนดในมาตรฐานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.6 การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบทางวิศวกรรมของห้องท่ี
ให้บริการทางการแพทย์ที่ส าคัญ  

5.6.1 มีการตรวจสอบและการทดสอบระบบการท างานโดยผู้รับผิดชอบ 
5.6.2 มีการตรวจสอบ ทดสอบ ทวนสอบตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.6.1 มีการตรวจสอบและการทดสอบระบบการท างานโดยผู้รับผิดชอบ 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจสอบ ทดสอบระบบหรือไม่มีผู้รับผิดชอบ 
0.5 คะแนน มีบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบระบบการท างานโดยผู้รับผิดชอบที่เป็นลายลักษณ์

อักษร แต่ด าเนินการไม่ครบตามจ านวนห้องที่เปิดให้บริการหรือด าเนินการไม่ต่อเนื่อง 
1 คะแนน มีบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบระบบการท างานโดยผู้รับผิดชอบที่เป็นลายลักษณ์

อักษร ครบตามจ านวนห้องที่เปิดให้บริการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 







5.6.2 มีการตรวจสอบ ทดสอบ ทวนสอบตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  

0 คะแนน ไม่มีการตรวจสอบ ทดสอบ ทวนสอบตามมาตรฐาน 

0.5 คะแนน 
มีบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบ ทวนสอบตามมาตรฐาน แต่ไม่ครบตามจ านวนห้องที่
เปิดให้บริการหรือไม่ต่อเนื่อง 

1 คะแนน 
มีบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบ ทวนสอบตามมาตรฐาน ครบตามจ านวนห้องที่เปิด
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.7 คุณภาพของระบบไฟฟ้า  (10%) 

 มีการทดสอบ ตรวจติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า ใน
ระบบไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้าส ารองให้เพียงพอ พร้อมใช้ ได้มาตรฐานและปลอดภัย ทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
 
5.7.1 มีระบบตรวจติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า ใน
ระบบไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้าส ารองให้เพียงพอ พร้อมใช้ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
5.7.2 มีการจัดระดับความส าคัญการจ่ายโหลด แผนผัง รายละเอียดข้อมูลของระบบการจ่าย
ไฟฟ้าส ารอง 
5.7.3 มีการทดสอบ ตรวจสอบการท างานของระบบจ่ายไฟฟ้าส ารองให้พร้อมใช้ 
5.7.4 มีการทดสอบ ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ(Transfer 
switch) 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.7.1 มีระบบตรวจติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า ใน
ระบบไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้าส ารองให้เพียงพอ พร้อมใช้ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

0 คะแนน ไม่มีระบบติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า ของระบบ
ไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้าส ารองให้เพียงพอ พร้อมใช้ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

0.5 คะแนน มีระบบติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า ของระบบ
ไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้าส ารองให้เพียงพอ พร้อมใช้ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
แต่ไม่มีการบันทึก รายงานผล วิเคราะห์ข้อมูลหรือทบทวน ที่เป็นปัจจุบัน 

1 คะแนน มีระบบติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า ของระบบ
ไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้าส ารองให้เพียงพอ พร้อมใช้ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
มีระบบการบันทึก รายงานผล วิเคราะห์ข้อมูลหรือทบทวน ที่เป็นปัจจุบัน 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.7.2 มีแนวทางการจัดระดับความส าคัญการจ่ายโหลด มีแผนผัง หรือรายละเอียด
ข้อมูลของระบบการจ่ายไฟฟ้าส ารอง 

การจัดระดับความส าคัญการจ่ายโหลดของระบบจ่ายไฟฟ้าส ารองโดยการก าหนดประเภทของโหลดหรือสถานที่เพื่อจ่ายไฟฟ้า
ส ารอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารองของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ เชื่อถือได้ 
และพร้อมใช้งาน มีการวางแผนส ารองน้ ามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม โดย สามารถแบ่งเป็น 2 ระดับดังนี้ 

แนวทางการจัดระดับความส าคัญโหลด เช่น 

ระดับ 1 (Level 1) เป็นระบบการจ่ายไฟฟ้าส ารองส าหรับอุปกรณ์ที่กรณีเกิดความล้มเหลวของระบบการจ่ายไฟฟ้าหลัก
แล้วอุปกรณ์นั้นไม่สามารถท างานตามปกติได้ และเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บหนัก 

ระดับ 2 (Level 2) เป็นระบบการจ่ายไฟฟ้าส ารองส าหรับอุปกรณ์ที่กรณีเกิดความล้มเหลวของระบบจ่ายไฟฟ้าหลักแล้ว
อุปกรณ์นั้นไม่สามารถท างานตามปกติได้ และยังไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้งาน หรือ อุปกรณ์ในระดับที่ 1 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.7.2 มีการจัดระดับความส าคัญการจ่ายโหลด มีแผนผัง หรือรายละเอียดข้อมูล
ของระบบการจ่ายไฟฟ้าส ารอง 

0 คะแนน ไม่มีแนวทางการจัดระดับความส าคัญการจ่ายโหลด ไม่มีแผนผังรายละเอียดข้อมูล 
การจ่ายไฟฟ้าส ารองท่ีเป็นปัจจุบัน 

0.5 คะแนน มีแนวทางการจัดระดับความส าคัญการจ่ายโหลดของระบบจ่ายไฟฟ้าส ารองหรือมี
แผนผังรายละเอียดข้อมูล การจ่ายไฟฟ้าส ารองแต่ไม่มีการทบทวนให้เป็นปัจจุบัน 

1 คะแนน มีแนวทางการจัดระดับความส าคัญการจ่ายโหลดของระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง มี
แผนผังรายละเอียดข้อมูล การจ่ายไฟฟ้าส ารองและมีการทบทวนให้เป็นปัจจุบัน 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.7.3 มีการทดสอบ ตรวจสอบการท างานของระบบจ่ายไฟฟ้าส ารองให้พร้อมใช ้
 ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารองหมายถึงแหล่งจ่ายระบบไฟฟ้าที่ใช้ในทดแทนระบบไฟฟ้าหลักที่ขัดข้องหรือเพื่อใช้ในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ได้แก่เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง เครื่องส ารองไฟฟ้าและปรับระดับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายระบบไฟฟ้าส ารองเฉพาะพื้นที่หรือห้องให้บริการทางการแพทย์ส าคัญ 

0 คะแนน ไม่มีการทดสอบการท างานของระบบจ่ายไฟฟ้าส ารองให้พร้อมใช้ 
0.5 คะแนน มีการทดสอบการท างานของระบบจ่ายไฟฟ้าส ารองให้พร้อมใช้แต่ไม่มีเอกสารหลักฐาน

ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
1 คะแนน มีการทดสอบการท างานของระบบจ่ายไฟฟ้าส ารองให้พร้อมใช้ มีเอกสารหลักฐานที่

เป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นปัจจุบันและมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.7.4 มีการทดสอบ ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ
(Transfer switch) 

0 คะแนน ไม่มีการทดสอบ ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ
(Transfer switch) 

0.5 คะแนน มีการทดสอบ ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ(Transfer 
switch) แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นปัจจุบัน หรือไม่
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

1 คะแนน มีการทดสอบ ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ(Transfer 
switch)  มีเอกสารหลักฐานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นปัจจุบันและมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.8 การจัดการระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย (15 %) 
 มีนโยบายด้านความปลอดภัยที่ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีผู้รับผิดชอบหรือ

คณะท างาน มีการประเมินสถานภาพการจัดการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีกระบวนการในการ
จัดการความเสี่ยงด้านอัคคีภัย การควบคุมการปฏิบัติ การตรวจสอบ การติดตาม  

 มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่พร้อมใช้งาน มีการดูแลบ ารุงรักษาตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
 มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  
 มีคู่มือระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล ที่ประกอบด้วยรายละเอียด เช่น ข้อมูลของ

ระบบหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล บัญชีรายการสถานที่
หรือสิ่งที่เป็นความเสี่ยงด้านอัคคีภัย บัญชีสารเคมีที่มีใช้ในโรงพยาบาล แหล่งน้ าส ารองส าหรับ
ดับเพลิง และมีการทบทวนการจัดการระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
สามารถตรวจสอบ ติดตามและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง  

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.8.1 มีนโยบายความปลอดภัยด้านการจัดการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีผู้รับผิดชอบหรือ
คณะท างานในการจัดการระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล 

0 คะแนน 
ไม่มีนโยบายความปลอดภัยด้านการจัดการป้องกันและระงับอัคคีภัยและมี

ผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานในการจัดการระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของ

โรงพยาบาล 

0.5 คะแนน 
มีนโยบายความปลอดภัยด้านการจัดการป้องกันและระงับอัคคีภัยแต่ไม่มีผู้รับผิดชอบ

หรือคณะท างานหรือไม่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 

1 คะแนน 
มีนโยบายความปลอดภัยด้านการจัดการป้องกันและระงับอัคคีภัยมีผู้รับผิดชอบหรือ
คณะท างานและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.8.2 มีการประเมินสถานภาพการจัดการป้องกันและระงับอัคคีภัยและทบทวนตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม  

0 คะแนน ไม่มีการประเมินสถานภาพการจัดการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

0.5 คะแนน 
มีการประเมินสถานภาพการจัดการป้องกันและระงับอัคคีภัยแต่ไม่มีการทบทวนตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่มีเอกสารหลักฐานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 

1 คะแนน 
มีการประเมินสถานภาพการจัดการป้องกันและระงับอัคคีภัยและมีการทบทวนตาม
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

การประเมินสถานภาพการจดัการปอ้งกันและระงับอัคคีภัย : การประเมินระบบการจดัการปอ้งกันอัคคีภัยที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน  
 สอดคล้องกับกฎหมายหรอืมาตรฐาน 
 เพียงพอ พร้อมใช้ ได้มาตรฐาน และปลอดภยั 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.8.3 มีกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงด้านอัคคีภัย 

0 คะแนน ไม่มีกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงด้านอัคคีภัยที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

0.5 คะแนน 
มีกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงด้านอัคคีภัยที่เหมาะสมกับบริบทของ
โรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่มีการตรวจติดตาม ประเมินผล และทบทวน
อย่างต่อเนื่อง 

1 คะแนน 
มีกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงด้านอัคคีภัยที่เหมาะสมกับบริบทของ
โรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร มีการตรวจติดตาม ประเมินผล และทบทวน
อย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.8.4 มีคู่มือระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล 

0 คะแนน ไม่มีคู่มือระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล 
0.5 คะแนน มีคู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลแต่ไม่มีทบทวนให้เป็นปัจจุบัน  
1 คะแนน มีคู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลมีการทบทวนให้เป็นปัจจุบันอย่าง

ต่อเนื่อง 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.8.5 มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล 

0 คะแนน ไม่มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 
0.5 คะแนน มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลและบันทึกผลการซ้อมหรือการ

ด าเนินการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลแต่ไม่ครบทุกสถานการณ์
หรือไม่มีการทบทวนแผน 

1 คะแนน มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล มีบันทึกผลการซ้อมหรือการด าเนินการ
ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลครบทุกสถานการณ์และมีการทบทวน
แผนอย่างสม่ าเสมอ 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



1. ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้   
ประกอบด้วยแผนป้องกันอัคคีภัยต่างๆ 3 แผน คือ  
 -   แผนการอบรม  
- แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 
- แผนการตรวจตรา 
2. ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วยแผนเก่ียวกับการดับเพลิงและลดความสูญเสียต่างๆ 3 แผน คือ 
 - แผนการดับเพลิง 
 - แผนการอพยพหนีไฟ 
 - แผนบรรเทาทุกข(์จะปฏิบัติต่อเนื่องจนเพลิงสงบ)    
3. หลังเหตุเพลิงไหม้สงบลงแล้ว ประกอบด้วยแผน 2 แผน คือ         
 - แผนบรรเทาทุกข(์ซึ่งด าเนินการต่อเนื่องจากภาวะเกิดเหตุเพลิงไหม้)    
 - แผนปฏิรูปฟื้นฟู 

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยควรประกอบด้วยแผนแต่ละสถานการณ์ดังนี ้

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.8.6 มีการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีที่สอดคล้องกับกฎหมาย 

0 คะแนน ไม่มีการจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
0.5 คะแนน มีการจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟแต่ไม่ครบทุกหน่วยงาน

หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือไม่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
1 คะแนน มีการจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟที่สอดคล้องกับกฎหมายและ

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.8.7 มีการตรวจสอบ ทดสอบ บ ารุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

0 คะแนน ไม่มีการตรวจสอบ ทดสอบ บ ารุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

0.5 คะแนน 
มีการตรวจสอบ ทดสอบ บ ารุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแต่ไม่มีเอกสาร
หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ต่อเนื่อง 

1 คะแนน 
มีเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ ทดสอบ บ ารุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.8.8 ความพร้อมของเส้นทางหนีไฟ 

0 คะแนน 
ไม่มีการจัดเตรียมความพร้อมเส้นทางหนีไฟ ไม่มีการตรวจสอบ ประเมิน
ความพร้อมอย่างต่อเนื่อง 

0.5 คะแนน 
มีการจัดเตรียมความพร้อมเส้นทางหนีไฟ แต่ไม่มีผลการตรวจสอบ ประเมิน
ความพร้อมที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

1 คะแนน 
มีการจัดเตรียมความพร้อมเส้นทางหนีไฟ มีผลการตรวจสอบ ประเมินความ
พร้อมที่เป็นลายลักษณ์อักษรและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.8.9 จัดเตรียมพื้นที่ หรือก าหนดจุดปลอดภัยในพื้นที่รักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้สะดวก 

การจัดเตรียมพื้นที่ หรือก าหนดจุดปลอดภัยในพื้นที่รักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยสะดวก เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลอดภัยส าหรับรอรับ
การช่วยเหลือ เพื่ออพยพ เคลื่อนย้าย ผู้ป่วยในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยไปยังจุด
ปลอดภัยภายนอกอาคารหรือจุดปลอดภัยอื่น ๆ ที่ได้จัดเตรียมและผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.8.9 จัดเตรียมพื้นที่ หรือก าหนดจุดปลอดภัยในพื้นที่รักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้สะดวก 

0 คะแนน ไม่จัดเตรียมพื้นที่ หรือก าหนดจุดปลอดภัยของชั้นในแต่ละอาคาร 

0.5 คะแนน 
มีการจัดเตรียมพื้นที่ หรือก าหนดจุดปลอดภัยของชั้นในแต่ละอาคารแต่ไม่สอดคล้อง
กับแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยหรือผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบหรือ
คณะท างานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่มีการทบทวน 

1 คะแนน 

มีการจัดเตรียมพื้นที่ หรือก าหนดจุดปลอดภัยของชั้นในแต่ละอาคารที่สอดคล้องกับ
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบหรือ
คณะท างานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมี
การทบทวนเป็นประจ า 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.8.10 จัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพลภายนอกอาคารขณะเกิดอัคคีภัย 

0 คะแนน ไม่มีการจัดเตรียมจัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพลภายนอกอาคารขณะเกิดอัคคีภัย 

0.5 คะแนน 
มีการจัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพลภายนอกอาคารขณะเกิดอัคคีภัยแต่ไม่สอดคล้องกับแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลหรือบริเวณพื้นที่ไม่เหมาะสม 

1 คะแนน 
มีการจัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพลภายนอกอาคารขณะเกิดอัคคีภัยที่เหมาะสมตาม
มาตรฐาน สอดคล้องกับแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.9 ระบบก๊าซทางการแพทย์  (๑5 %) 

1. มีมาตรการรองรบักรณีเกิดเหตฉุกุเฉินเพ่ือใหร้ะบบก๊าซทางการแพทยส์ามารถใชง้านไดอ้ย่างตอ่เน่ือง 
2. มีการดแูลรกัษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทยแ์ละอปุกรณป์ระกอบใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน
ทัง้ในภาวะปกติและภาวะฉกุเฉิน 

3. มีการทดสอบ ตรวจสอบระบบสญัญาณเตือนของระบบก๊าซทางการแพทย ์

4. มีปา้ยค าเตือนหรอืสญัลกัษณห์รอืตวับง่ชี ้ท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั ไวท่ี้บรเิวณหอ้งหรือสถานท่ีเก็บ 

 หรือติดตัง้ท่อบรรจ ุถงับรรจ ุหอ้งระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย ์แนวเสน้ท่อและบรเิวณลิน้ควบคมุประจ า
ชัน้หรอืพืน้ท่ี 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



ระบบก๊าซทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลประกอบด้วย 

 ระบบออกซิเจน  

 ไนทรัสออกไซด์  

 อากาศทางการแพทย์  

 อากาศความดันสูง (high pressure compressed or nitrogen)  

 สุญญากาศ 

 ระบบก าจัดยาสลบส่วนเกิน  

 ซึ่งต้องมีระบบการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุง ให้อยู่ในสภาพใช้งานและปลอดภัย ทั้ง

ในภาวะปกติและฉุกเฉิน มีจ านวนที่เพียงพอ พร้อมใช้ ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อ

บุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการ 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.9.1 มีมาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อให้ระบบก๊าซทางการแพทย์
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

o คะแนน 
มีมาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อให้ระบบก๊าซทางการแพทย์สามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง 

o.๕ คะแนน 
มีมาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อให้ระบบก๊าซทางการแพทย์สามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่มีการ
ทบทวนหรือซักซ้อมตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง 

๑ คะแนน 
มีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของมาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
เพื่อให้ระบบก๊าซทางการแพทย์ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีการทบทวน
หรือซักซ้อมตามมาตรการเป็นประจ า 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.9.2 มีการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

0 คะแนน 
ไม่มีการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

0.5 คะแนน 
มีการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินแต่ไม่มีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์
อักษรที่เป็นปัจจุบันหรือไม่ด าเนินการต่อเนื่อง 

1 คะแนน 
มีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทาง
การแพทย์และอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทั้งในภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.9.3 มีการทดสอบ ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนของระบบก๊าซทางการแพทย ์

0 คะแนน 
ไม่มีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรการทดสอบ ตรวจสอบระบบสัญญาณ
เตือนของระบบก๊าซทางการแพทย์ 

0.5 คะแนน 
มีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรการทดสอบ ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือน
ของระบบก๊าซทางการแพทย์แต่ด าเนินการไม่ครบทุกจุดหรือไม่มีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องทุกป ี

1 คะแนน 
มีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรการทดสอบ ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือน
ของระบบก๊าซทางการแพทย์ครบทุกจุด และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.9.4 มีป้ายค าเตือนหรือสัญลักษณ์หรือตัวบ่งชี้ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ไว้ที่บริเวณห้อง
หรือสถานที่เก็บ หรือติดตั้งท่อบรรจุ ถังบรรจุ ห้องระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์  

แนวเส้นท่อและบริเวณลิ้นควบคุมประจ าชั้นหรือพ้ืนที่ 

0 คะแนน ไม่มีป้ายค าเตือนหรือสัญลักษณ์หรือตัวบ่งชี้ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 

0.5 คะแนน 
มีป้ายค าเตือนหรือสัญลักษณ์หรือตัวบ่งชี้ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ฯ ติดไม่
ครอบคลุมทุกสถานที่หรืออุปกรณ์ หรือป้ายค าเตือน สัญลักษณ์ ตัวบ่งชี้ ช ารุด 
ตัวหนังสือไม่ชัดเจน หรือต าแหน่งติดตั้งไม่เหมาะสม 

1 คะแนน 
มีป้ายค าเตือนหรือสัญลักษณ์หรือตัวบ่งช้ี ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ติดครอบคลุม
ทุกสถานที่หรืออุปกรณ์ มองเห็นอย่างชัดเจนและติดตั้งในต าแหน่งที่เหมาะสม 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.10 พื้นที่ก าเนิดรังส ี(5%) 

5.10.1 ก าหนดหรือบ่งชี้บริเวณพื้นที่ที่มีรังสี มีเครื่องหมาย ป้าย
เตือนอันตรายจากรังสี สัญญาณเตือนภัยที่สอดคล้องกับ
กฎหมายหรือมาตรฐาน ติดแสดงให้เห็นโดยชัดเจน 

5.10.2 มีป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนภัยตามแบบมาตรฐานในบริเวณ
พื้นที่ก าเนิดรังสี 

5.10.3 มีเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของรังสีจาก
หน่วยงานรับผิดชอบ 

 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.10.1 ก าหนดหรือบ่งชี้บริเวณพื้นที่ที่มีรังสี มีเครื่องหมาย ป้ายเตือนอันตรายจากรังสี 
สัญญาณเตือนภัยที่สอดคล้องกับกฎหมายหรือมาตรฐาน ติดแสดงให้เห็นโดยชัดเจน 

0 คะแนน ไม่มีการก าหนดหรือบ่งชี้บริเวณพื้นที่ที่มีรังสี 
0.5 คะแนน มีการก าหนดหรือบ่งชี้บริเวณพื้นที่ท่ีมีรังสี แต่ไม่ครอบคลุมพื้นท่ีที่มีรังสี 
1 คะแนน มีการก าหนดหรือบ่งชี้บริเวณพื้นที่ที่มีรังสี ครอบคลุมพื้นที่ที่มีรังสีทั้งหมด 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 



5.10.2 มีป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนภัยตามแบบมาตรฐานในบริเวณพื้นที่
ก าเนิดรังส ี

0 คะแนน ไม่มีป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนภัยแสดงให้เห็นโดยชัดเจน 

0.5 คะแนน 
มีมีป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนภัยแสดงตามแบบมาตรฐานให้เห็นโดยชัดเจน แต่ไม่ได้ระบุ
ระดับรังสี 

1 คะแนน 
มีป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนภัยแสดงตามแบบมาตรฐานเห็นโดยชัดเจน พร้อมระบุระดับ
รังสีติดไว้ให้เห็นอย่างเด่นชัด 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 







5.10.3 มีเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของรังสีจาก
หน่วยงานรับผิดชอบ 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของรังสีจากหน่วยงานรับผิดชอบ 

0.5 คะแนน 
มีเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของรังสีจากหน่วยงานรับผิดชอบ  
แต่ขาดความต่อเนื่องตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1 คะแนน 
มีเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของรังสีจากหน่วยงานรับผิดชอบ  
อย่างต่อเนื่องตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 





ภัทรินทร์ จันทวรรณโณ  

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 

กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กลุ่มมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ 

ขอบคุณคะ่ 


